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Potenciales Evocados Auditivos

Se conoce como Potenciales 
Evocados Auditivos al 
registro de la actividad 
eléctrica generada en el 
nervio auditivo como 
respuesta a un estímulo 
sonoro.
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Actividad celular
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Registro del Potencial Evocado

 Si colocamos unos electrodos en la 

mastoides y en el vertex del paciente

podemos recoger la actividad eléctrica

transportada por el VIII par como

respuesta a los estímulos auditivos

que hemos presentado al oído

estudiado.


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Potenciales Evocados Auditivos

 Según el tiempo de aparición (latencia) de estos impulsos

a lo largo de la vía auditiva se clasifican en:

- Electrococleografía

- Potenciales de Tronco

- De Latencia Media

- Corticales
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Potenciales corticales

De latencia media

Potenciales de tronco

Electrococleografía

- Potencial de acción

- Microfónico coclear
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Barajas, Zenker y Fernandez. 2007

Electrococleografía
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Barajas, Zenker y Fernandez. 2007
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Potenciales Evocados Auditivos 
de Tronco Cerebral (PEATC) 
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Valoración del Registro

 El registro obtenido se caracteriza por un patrón de picos en los

que podemos valorar su amplitud y, sobre todo, el tiempo en el 

que aparece cada uno de ellos y que denominamos LATENCIA.

 En una persona normoyente y para cada nivel de intensidad, los

diferentes picos del registro aparecen en un momento de tiempo

determinado.

 Las ondas se numeran de menor a mayor latencia (tiempo de 

aparición desde que se produce el estímulo acústico) del 1 al 5, 

normalmente se escriben en número romanos. Las ondas I, III y 

V son las suelen estudiarse y de ellas la onda V es la más 

resistente y la que indica umbral o normalidad en las pruebas de 

screening. 
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Registro de PEATC con indicación de las Ondas (I-V), 

de los períodos de latencia y de los períodos

interlatencia (I-III, I-V, III-V).
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Origen de los Potenciales Evocados
I    Porción más periférica del VIII Par

II   Núcleo Coclear

III  Complejo Olivar Superior

IV-V Tubérculo Cuadrigémino Inferior

Esta localización es una generalización, no se ha 
determinado el origen exacto de cada una de las 
componentes

JL BLANCO



II

III

V



El registro de potenciales
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Realización Práctica
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En los potenciales evocados auditivos de tronco

cerebral (PEATC), de latencia media y corticales, se 

utilizan fundamentalmente los electrodos de 

plata/cloruro de plata, ya que tienen un bajo nivel de 

impedancia y no son tóxicos para la piel además de 

generar un nivel bajo de corriente continua por

transferencia iónica con la piel.

 Los electrodos pueden presentarse en forma de 

electrodos reutilizables o desechables. 
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Es muy importante que antes de realizar una prueba
de PEATC comprobemos que la impedancia de los
electrodos es suficientemente baja para poder
realizar la misma.

Casi todos los equipos incluyen entre sus
prestaciones un medidor de impedancias o una
indicación luminosa de que el nivel de la misma es
suficientemente baja, una impedancia entre 2000 y
4000 suele ser suficiente y mejor cuanto más baja
sea.
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La amplificación, el filtrado y la promediación son las
técnicas que se utilizan para poder registrar una
señal limpia y valorable.
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Amplificación
La amplificación de la señal se divide en dos etapas:

preamplificación (amplificar las débiles señales

recogidas por los electrodos y suprimir las
interferencias) y amplificación hasta los valores que

se utilizan en el registro.
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Filtrado
 El propósito del filtrado de la señal recogida es mejorar la 

relación señal/ruido y lo hace eliminando los componentes que, 
en frecuencia, no se corresponden con los de la señal que nos
interesa. 

 El filtrado utilizado más frecuentemente en los potenciales de
tronco es el que fija en 100 o 150 Hz la frecuencia de corte en
graves y en 3000 Hz la frecuencia de corte en agudos.

JL BLANCO

Barajas, Zenker y Fernandez. 2007



Barajas, Zenker y Fernandez. 2007

JL BLANCO



Promediación
La señal recogida por los electrodos se compone de 

la señal del potencial evocado auditivo (~0,5 µV) y 
del “ruido” formado por el resto de señales eléctricas
del entorno y que es,varias veces mayor(~ 20µV) . 

El nivel de la señal es inferior al del ruido y mediante
la utilización del procedimiento conocido como
promediación modificamos radicalmente el valor de 
esta relación hasta hacerlo positivo.
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El primer paso en el proceso de la promediación 

es la toma de muestras de los valores obtenidos 

por los electrodos (de forma similar a como se 

realiza en el proceso de digitalización de una 

señal analógica), si tenemos en cuenta que la 

señal procedente del potencial evocado es 

constante en el tiempo mientras que las señales 

provenientes del ruido serán aleatorias y, por 

tanto, su promediación en un número 

suficientemente grande tiende a cero. 
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Teóricamente por lo tanto, el aumento del 
número de repeticiones del estímulo y por tanto 
de la promediación, implica la consecución de 
un registro más limpio y fiable.

Si el paciente no se encuentra muy relajado, el 
ruido se verá alterado por picos de valores de 
alta intensidad y de forma discontinua por lo que 
su promediación no tiende a cero, al contrario, y 
entonces, al aumentar la promediación, el 
registro se va desestructurando 
progresivamente dificultando su interpretación.

JL BLANCO



Colocación de los electrodos

Electrodos de referencia
Preamplificador

Auricular

Electrodo de

tierra



Tipos de Estímulos 
Clics Se denomina clic a una

onda de muy corta duración,
unos 100 µseg, por lo que su
efecto puede asemejarse al de
un impulso y su análisis
frecuencial (análisis de Fourier)
muestra una banda ancha de
frecuencias desde los 250 Hz a
los 8 – 10 kHz con predominio
de la respuesta en las
frecuencias de 2000 a 4000 Hz.
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Tipos de Estímulos
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La elección de clics como estímulo tiene la

ventaja de su capacidad para estimular amplias

zonas de la cóclea, con lo que la señal emitida

es de gran amplitud facilitando su registro y

estudio.

El inconveniente es su inespecificidad en

frecuencia, lo que los hace poco útiles cuando

se quieren utilizar los PEATC para la

determinación de los umbrales audiométricos.

En ese caso se utiliza como estímulo el

llamado “tono burst”.
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Tipos de Estímulos
Tonos Burst Un tono burst es una señal 

sinusoidal característica en frecuencia, con un  
aumento progresivo de la amplitud hasta 
alcanzar una meseta que mantiene durante un 
tiempo determinado (suficiente para caracterizar 
la frecuencia del estímulo) y que decae hasta 
volver a cero. Los tiempos de aumento y 
disminución de la amplitud son iguales y se 
efectúa de forma lineal.
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Realización Práctica
El estímulo que se emplea más frecuentemente y 

que proporciona mejores registros es el clic de 

rarefacción, presentado de forma ipsilateral a 

intensidad descendente, con un ritmo de repetición 

de unos 20 estímulos/segundo y con unas 2000 

repeticiones. 
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Efecto del ritmo de presentación de los 
estímulos



Estímulo por Clics
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Estímulo por Chirps
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Ejemplo de tabla de tiempos de latencia 

de las curvas I, III y V en adultos (mSeg) 

con estímulo por Clics
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Barajas, Zenker y Fernandez. 2007
JL BLANCO



Marcado de las ondas
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Registro de un normoyente
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Curvas de latencia/intensidad del registro anterior
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Valoración de resultados
De la comparación de las curvas de latencia / 

intensidad con el patrón de normalidad se 
obtiene información sobre la existencia de 
patología y el tipo de la misma.

En el caso de las hipoacusias retrococleares de la 
comparación de los patrones de latencia 
absoluta de las curvas y de los valores de 
interlatencia, se conoce el lugar de la lesión
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Curva de latencia/intensidad. 

Se muestran los parámetros

normales en un normoyente.

Los puntos obtenidos 

corresponden 

al registro de una hipoacusia 

conductiva
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Registro de potenciales de tronco

(onda V) en los oídos izquierdo

(superior) y derecho (inferior) en un 

paciente con un tumor en

el nervio acústico del oído derecho
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Potenciales de estado estable



Potenciales de Estado Estable
 Se conocen por las siglas PEAee o en Inglés ASSR 

(Auditory Steady State Response)

 Los Potenciales Evocados Auditivos de Tronco Cerebral 
(PEATC) se analizan en el dominio temporal (Latencia o 
tiempo de aparición de cada una de las ondas)

Eje temporal
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Los PEAee se analizan en el dominio de la 
frecuencia y no se valoran en función de la forma 
de la onda sino desde un punto de vista estadístico, 
de la probabilidad de la respuesta.

La evaluación no depende de la habilidad o 
experiencia del técnico sino de la aplicación de 
algoritmos para la detección de umbral

Elimina un elemento subjetivo en la evaluación.
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III ?

V ?
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El objetivo de los PEE no es el diagnóstico de 
patología retrococlear sino la detección de 
umbrales de audición a diferentes frecuencias. 

Esta es una diferencia importante sobre los PEATC
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Estímulos
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También se detectan (depende del  

equipo)

los armónicos superiores

Ruido

Detección de los armónicos

JL BLANCO



También se detecta la fase del estímulo

sin respuesta con respuesta
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La fase indica el seguimiento de la respuesta al estímulo. Si 

hay seguimiento se ha percibido el estímulo.
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Tener en cuenta las diferentes valoraciones del dB

dB HL
ISO 8253 

dB nHL

dB SPL
ANSI S3.22–1996



ABRIS 
Potenciales evocados auditivos de screening



ABRIS
Es un método de screening neonatal de la audición 

basado en la conducción del estímulo nervioso 
producido por un estímulo auditivo. 

Por lo tanto estamos midiendo un potencial auditivo
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Al ser un método de screening  sólo nos indica si 
pasa o no la prueba y por lo tanto no necesita de 
interpretación de los resultados

Se utilizan clicks como estímulo con un ritmo 
rápido de presentación y analiza la respuesta en 
base a:

Intensidad de la respuesta

Fase de la respuesta
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